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PAWS montering rérskydd



MONTERING AV RORSKYDD

Rorskydden ar utvecklade tillsammans med Panthera och
kravs vid anvandande av PAWS.

De bestar av en delad hylsa med fyra tillhérande skruvar per
skydd.

Skydden monteras dar det finns en rak bit réor om minst 110
mm. Det enklaste ar att montera dem direkt ovanfor
skruvskallen till justeringen av fotstodshdjden, detta for att
slippa matning. Om de av olika orsaker behoéver justeras i
hojdled ska de sattas pa samma hojd.

Notera att skruvskallarna ska vara monterade framat, inte i
sidled.
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