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Lasknappen och barhandtag
Bromshandtag

Ratt for hojdjustering av kérhandtag
Vaska med reflexdetaljer (tillbehor)

INFOENIES

Utfallning av SERVER HD rollatorn

1. Tryck pa den roda lasknappen

2. Fall ut rollatorn genom att féra
korhandtagen utat

Utfalining av SERVER HD rollatorn forts.
3. Pressa utsidorna av sitsen ner mot
kryssdelen tills sitsen lases i ramen

Hojdinstallning av SERVER HD kdérhandtag
1. Lossa ratten for hojdjustering

Hojdinstallning av SERVER HD handtag forts.

2. Stall in handtaget i dnskat lage genom att
féra handtaget uppat/nerat

3. Anvand markeringarna och halbilderna for
att sakerstalla installningen

4. Dra at ratten for hojdjusteringen

Rekommenderad hojd pad handtaget
Handtaget bor stallas in i samma hdjd som
handleden hos brukaren, dd denne star med latt
bojd armbage.
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Aktiv inbromsning
1.  Krama bromshandtaget for att sakta ned
och stanna rollatorn

Parkeringsbroms

1. Pressa handtagen nerat tills de laser sig

2. Parkeringsbroms maste aktiveras om
brukaren vill satta sig pa sitsen

3. Parkeringsbroms maste aktiveras vid

uppresning till staende

Hoppfallning av SERVER HD
upp rollatorn

latt ihop for att lasa rollatorn

1. Lyft handtaget pa sitsen rakt upp for att 1asa

2. Forsidorna in mot varandra och pressa roren

Att bara SERVER HD

1. Lyft rollatorn via handtaget for att lyfta
framhjulen. Detta for att underlatta att ga i
trappan och/eller rulla rollatorn langs
marken
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