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1. Låsmekanism och bärhandtag 
2. Solid sits 
3. Bromshandtag 
4. Vred för höjdjustering 

Fälla ut SENSOR-rollatorn 
1. Tryck sätet framåt och nedåt för att öppna 

rollatorramen 

  
Fälla ut SENSOR-rollatorn 
2. Tryck hårt på sätet för att säkerställa att 

låset är på plats 

Fälla ihop SENSOR-rollatorn 
1. Tryck på den röda låsknappen som sitter på 

framkanten av ramen 

  
Fälla ihop SENSOR-rollatorn 
2. Lyft sitthandtaget framåt och bakåt för att 
fälla ihop rollatorn 

Fälla ihop SENSOR-rollatorn 
3. När rollatorn är hopfälld gör den integrerade 
steghjälpen att den kan stå självständigt i 
upprätt läge 
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Höjdjustering av SENSOR-handtagen 
1. Lossa vredet för höjdjustering 

Höjdjustering av SENSOR-handtagen 
2. Skjut handtaget uppåt/nedåt till önskad 

höjd 
3. Använd markeringarna på insidan 

tillsammans med fördjupningarna på röret 
för att säkra höjden på ett säkert sätt 

4. Dra åt vredet igen för höjdjustering 

  
Rekommenderad höjdposition för handtag 
5. Handtaget ska helst placeras på samma höjd 

som användarens handled när man står med 
en lätt böjd armbåge.  

Ökad stabilitet och ett mindre fotavtryck  
1.  Lyft det solida sätet bakåt uppåt/framåt 
tills det står upprätt Sätet kommer att stå 
oberoende i detta läge 

 
 

Ökad stabilitet och ett mindre fotavtryck 
1. Användaren kan nu gå inom ramens bas 
2. Detta möjliggör ökad stabilitet samt större 

räckvidd 

Aktiv bromsning 
Tryck på bromshandtaget på båda sidor för att 
sakta ner och stoppa rollatorn från att röra sig 
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Parkeringsbroms 

1. Tryck ner bromshandtaget till ett låst 
läge för att förhindra att rollatorn rullar, 
även när användaren släpper handtagen 

2. Av säkerhetsskäl måste 
parkeringsbromsen aktiveras när 
användaren vill sitta på rollatorsätet  

3. Av säkerhetsskäl måste 
parkeringsbromsen aktiveras när 
användaren vill stå upp eller sitta ner när 
han eller hon använder rollatorn  

                 
  

 
                                                                                                                     
 

 


